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Hormonprofil S6mn

OHJEKIRJA

Hormoniprofiili Uni

Hormonprofil S6mn
Ref: MTR7041/SO
Detta test analyserar kortisol, melatonin och DHEA.

VIKTIGT! Det férsta provet ska utforas nar du vaknar pa
morgonen, kvéllsprovet ska utféras kl 22.00.

INNEHALL:

- 2 Salivtopsar

- 2 Provror

- Manual

- Halsodeklaration utfors digitalt

GOR SA HAR

Notera att provuppsamling utférs bade pa morgon och kvill.

Fyll i den digitala halsodeklarationen. Ga till

quicktest.se/salivprov-halsodeklaration
eller scanna QR-koden.

124 s

Placera salivtopsen i munnen
i 3-4 minuter. Salivet far inte
innehalla matrester eller
tandkram.

Hormoniprofiili Uni
Ref: MTR7041/SO
Témé testi analysoi kortisolin, melatoniinin ja DHEA:n.

TARKEAA! Ensimmainen testi on tehtéva aamulla heritessisi,

ja iltatesti on tehtéva klo 22.00.

SISALTO:

- 2 Naytepuikkoa

- 2 Koeputkea

- Ohjekirja

- Terveysselvitys tehdaén digitaalisesti

TEE NAIN
Huomioi, ettad ndytteet otetaan sekd aamulla etti illalla.
Tayta sahkoista terveysselvitystd. Mene

osoitteeseen

quicktest.fi/sylkinayte-terveysselvitys
tai skannaa QR-koodi.

12 o

Aseta naytepuikko suuhun 3-4
minuutiksi. Sylki ei saa siséltda

ruokajéémia tai hammas-
tahnaa.

o
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Skruva av locket pa provroret
markt MORGONPROV.

o

Tryck salivtopsen mot natet i
provréret och pressa ut 1.5ml
saliv (se skala pa sidan av
provroret)

15

Skruva pa locket och forvara
mellan 4-30 grader,
rumstemperatur ar optimalt.

©

Kierra irti AAMU-NAYTE-
merkinnélld varustetun
koeputken kansi.

o

Paina naytepuikkoa koeputken
verkkoa vasten ja purista ulos
1,5 ml sylkea (ks. asteikko
koeputken sivussa).

15

Kierra kansi kiinni ja sailyta
4-30 asteen lampétilassa,
huoneenlampétila on opti-
maalinen.

.

Fodelsedatum

o

Upprepa ovan procedur kl 22.00 med provréret som &r
markt KVALLSPROV. Placera de forslutna provréren

i returkuvertet. Vid temperaturer under eller 6ver 4-30
grader ar det rekommenderat att returkuvertet lamnas
hos postombud.

OBS! Maximalt antal provror per returkuvert ar 2st.

Kon

Datum foér provtagning

Telefonnummer

Obs! Det &r viktigt att mobilnumret ar tydligt skrivet och i samma format som
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i halsodeklarationen, dvs landskod efterfoljt av telefonnummer utan nollan
t.ex. +46 70 123 XX XX, da detta &r ditt unika ID nummer.
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Katalognr

Las instruktionerna Forvara mellan
fére anvandning +4° och +30°C

&

Utgangsdatum

oal

Tillverkare

Férin vitro Tost per set
diagnostiskt bruk ost per sef

Batchnummer Ateranvand inte

°0

Toista edella mainittu menettely fyysisen aktiivisuuden 0
jalkeen koeputkella, jossa on merkinta ILTANAYTE.

Laita suljetut koeputket palautuskuoreen. Jos lampétila

on alle tai yli 4-30 astetta, on suositeltavaa, etta palau-
tuskuori toimitetaan postiin.

HUOM! Koeputkien enimmaismaara palautuskuor-
essa on 2 kpl.

Téayté - Leikkaa ja postita koeputkien kanssa! >§

Sukupuoli Naytteenottopdivamaara

Puhelinnumero

Huom! On térke&4, ettd matkapuhelinnumero on kirjoitettu selkeasti ja
samassa muodossa kuin terveysselvi

&, eli maakoodi, jota seuraa

Tarkistettu
2022/12

puhelinnumero iiman nollaa, esim. +358 70 123 XX XX XX, sillé tdmé& on sinun
yksiléllinen ID-tunnistenumerosi.
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Lue ohjeet Stilytys
ennen kéyttéa +4° -> +30°C

Luettelonumero

a

ool

Valmistaja LOT| | eranumero Al kayta udelleen

Eraantymispéiva e egpost: W Testi per sarja
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Hormonprofil Sevn

MANUAL

Hormonprofil Sevn

Hormonprofil Sgvn
Ref: MTR7041/SO

Denne testen analyserer kortisol, melatonin og DHEA.

VIKTIG! Den forste testen skal utfores nar du vakner om

morgenen, kveldstesten skal utferes kl. 22.00.

INNHOLD:

- 2 Vattpinner

- 2 Reagensror

- Manual

- Helseerklzering utferes digitalt

SLIK GJOR DU

Merk at provetaking utferes bade morgen og kveld.

Fyll ut den digitale helseerkleeringen. Ga til
quicktest.no/salivprove-helseerklaring

eller skann QR-koden.

12/

Plasser vattpinnen i munnen
i 3-4 minutter. Salivet far ikke
inneholde matrester eller
tannkrem.

Hormonprofil Sgvn
Ref: MTR7041/SO

Denne test analyserer kortisol, melatonin og DHEA.

VIGTIGT! Den forste test skal udferes, nar du vagner om

morgenen, aftentesten skal udferes kl. 22:00.

INDHOLD:

- 2 Vatpinde

- 2 Reagensror
- Manual

- Helbredserkleering udferes digitalt

SADAN GOR DU

Bemaerk at provetagning udferes bade morgen og aften.

Udfyld det digitale helbredserklaering. Ga til

o uicktest.dk/spytprove-helbredserklaerin:

eller skan QR-koden.

12

Placér vatpinden i munden i

3-4 minutter. Spyttet mé ikke

indeholde madrester eller
tandpasta.

° e

Skru av lokket pa reagensroret
merket MORGENPRQVE.

o

Trykk vattpinnen mot nettet i
reagensroret og press ut 1,5
ml saliv (se skala pa siden av
reagensroret).

15

Skru pé lokket og oppbevar
mellom 4-30 grader, romtem-
peratur er optimalt.

©

Skru laget af pa reagensreret
meerket MORGENPROVE

o

Tryk vatpinden mod nettet i
reagensroret og pres 1,5 ml
spyt ud (se skalaen pa siden af
reagensroret).

15

Skru laget pa, og opbevar
mellem 4-30 grader, stuetem-
peratur er optimalt.
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Gjenta prosedyren ovenfor kl. 22.00 med reagensroret @
merket KVELDSPROVE. Legg de forseglede reagens-
rorene i returkonvolutten. Ved temperaturer under eller

over 4-30 grader anbefales det at returkonvolutten leveres

inn p& postkontoret.

OBS! Maksimalt antall proverer per returkonvolutt er

2 stk

Fyll ut - Klipp ut og post med provererene!

Kjonn

Dato for

provetaking

Telefonnummer

Merk! Det er viktig at mobilnummeret er tydelig skrevet og i samme format

Revidert
2022/12

som i helseerkleeringen.

M Micr/oTrace

Diagnostici

Via IV Novembre, 84

47863 Novafeltria

(Rn) Italy

, det vil si landskode etterfulgt av telefonnummer som
f.eks. +47 902 XX XXX, da dette er ditt unike ID-nummer.
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Les bruksanvis-
ningen for bruk

Lagres mellom
+4° 0g +30°C

[REF] | s

Utlopsdato

Forin vitro
diagnostisk bruk

Produsent

Batchnummer

M ikke
gjenbrukes

;; Test per sett

2
]
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Gentag proceduren ovenfor kl. 22:00 med reagensroret @
meerket AFTENPRQVE. Laeg de forseglede reagensror i
returkonvolutten. Ved temperaturer under eller over 4-30
grader anbefales det, at returkonvolutten indleveres pa

posthuset.

OBS! Det maksimale antal reagensror pr. returkuvert

er 2 stk.

Kon

Dato for

provetagning

Telefonnummer

OBS! Det er vigtigt, at mobilnummeret er tydeligt skrevet og i samme format

som i det digitale spergeskema,
fx. +45 XX XX XX XX, da dette er dit unikke ID-nummer.

]

M Micr/oTrace

Diagnostici

Via IV Novembre, 84

, dvs. landekode efterfulgt af telefonnummer,

Distributor:

Quicktest Onlinezon AB
Rénnowsgatan 8c

252 25 Helsingborg

Tarkistettu .
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Lees instruktion- Opbevares mellem
erne for brug Jf +4° 0g +30°C Katalognr
Til in vitro

diagnostisk brug
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-
sl

Fabrikant LOT

Batchnummer

Ma ikke
genbruges

;;; Test pr. seet
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